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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę chłodziarek 

                      laboratoryjnych” nr sprawy 33/SK/SL/2015. 

 
 
 
 Działając na podstawie § 14 ust. 6 i 7 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie 

Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie udzielamy wyjaśnień treści 

SIWZ: 

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę laboratoryjną o poziomie szumu 45dB (A)? 

Zaproponowany model chłodziarki spełnia pozostałe parametry wymagane przez 

Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: W II części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę 

parametru dot. poziomu szumu na 45dB chłodziarki laboratoryjnej typ LKUV1610 

prod. LIEBHERR. Pozostałe parametry bez zmian. 

 

 
 
 
 
 

 Zatwierdził: 

                                                            mgr Piotr Kopek – Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny 

 


